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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZKUSEBNIi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVi

vystavuje

ATEST
€. 472112998-01

na vzorek;
Trubky z nemékéeného PVC-U, oznaceni na vyrobku ,,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, modré barvy

zadavatele:

PRAI\!IOS, a.s.
Brnénska 577, 691 76 Sitborice, Ceska Republika
IC: 63479087

Vyhodnoceni stanovenych parametrii:

Hodnocené technické parametry vyluhovych zkousek vyhovuii hygienickym poZadavkiim danym
§ 3 odst. 2 Vyhlagky Ministerstva zdravotnictvi &. 409/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na
vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody kladenym na vyrobky uréené
k pfimému frvalému kontaktu s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovliviiuji senzorické vlastnosti pitné vody.

Vyluhova zkouska byla provedena a modifikované koncentrace byly vypocitany pro predlozeny
zastupny vzorek — trubka v barvé modré, 125x4,0 mm.

Pro vyrobky o priméru mensim neZ je 125 mm, je nutné modifikovanou koncentraci piepoditat za
pouziti pfislusnych konverznich faktor(.

Tento atest se vydava na zakladé dokumentu: ZPAL &. 472112998-01 ze dne 10. 3. 2020, vydany Institutem
pro testovani a certifikaci a.s. Zlin.

Datum vystaveni: 10. 03. 2020
Platnost atestu: 31. 03. 2023

Ing. Jifi S\amsonek, Ph.D.
vedouci zkusebni laboratofe

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Alest zistdva v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouzitych materidli a norem nebo
prislusnych predpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky ndrodnich nebo EU legislativnich pfedpisii, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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ATEST
€. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznacéeni na vyrobku ,,.STUDNY* —
obchodni nhazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Hodnoceni obsahu vybranych toxickych prvki ve hmoté

Bt ot Jednotka | Vysledek méieni " | Nejistota ?
Pb - olovo mg/kg <10 -

Cd - kadmium mg/kg <10 -

Ba - baryum mg/kg <30 -

Se - selen mg/kg <10 -

Hg - rtut mg/kg <10 -

Sb - antimon ma/kg <10 -

As - arsen mg/kg <10 -

Cr - chrom mg/kg <10 -

Ni - nikl mg/kg <30 -

V - vanad mg/kg <30 -

Sn - cin mg/kg <10 - i
Cu - méd mg/kg <30 -

Fe - zelezo mg/kg <30 -

Mn — mangan ma/kg <30 -

Zn - zinek ma/kg 32 4

Poznamky k tabulce:
1 symbolem ,<“ je oznacen detekéni limit metody
2 odhad nejistoty typu B, 10 rel. % z naméfené hodnoty

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZilych maleriali a norem nebo
piisiusnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji daldi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy
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ATEST
&. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaceni na vyrobku ,,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Identifikace a stanoveni nizkomolekularnich slozek metodou TD-GC-MS

Nazev latky CAS ¢islo Ref. ¢islo Limit "
; 13380, 25600

1-trimethylol .99- ' ) SML =
1,1, 1-trimethylolpropan 77-99-6 94950 6
bis(2-ethylhexyl)-adipat 103-23-1 31920 SML =18
diisonony! ftalat 68515-48-0 75100 SML=9
oktadecyl-3-(3,5-di-ferc-butyl-4- .
hydroxylfenyl)propanoat 2082-79-3 68320 SML =6
C14 — C1s mastné kyseliny - 9, 10 bez SML, obecny limit 2

Poznamky k tabulce:

) limitni hodnoty dle Nafizeni komise (EU) 10/2011, v platném znéni, pfiloha |;
SML = specificky migracni limit

2 obecny limit = 60 mg/kg potraviny

Vysledky hodnoceni vyluhové zkousky pfipravené dle piilohy €. 1
k Vyhlagce MZ ¢. 409/2005 Sb. — styk s pitnou vodou

Vysledky hodnoceni 1. vyluhu do zku$ebni vody po 72 hodinach

Paralelni vyluh ii

Pdrametr | dednotka 1= oagi01-4 13;99;01-5 Kiza | NOISIOR 1 g9
Barva mgP! <5 <5 <5 - <5
pH L 7.9 78 | | 7.9 0,5 59
TOC 4 mg/l <0,9 <0,9 | <0,9 - <0,9
CHSKmn ® mg/l 0,10 <0,10 _8) -8 i
Pb ug/! < 0,50 <0,50 < 0,50 B < 0,50
Cd ng/! <0,20 <020 | <0,20 g < 0,20
Zn mg/! 0,019 0,015 0,017 0,005 <0,010
Al mg/! <0,020 < 0,020 < 0,020 . < 0,020

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
. Atlest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Afest zistava v platnosti pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo
prislusnych pledpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahufi dal§i poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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¢. 472112998-01

Vzorek:

Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaéeni na vyrobku ,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Vysledky hodnoceni 2. vyluhu do zku$ebni vody po 72 hodinach

Paralelni vyluh ii

Parametr | Jednotka 158B8I01-A 1);9 9 ; o K722 1 Nejlg-;)tota Ko:2 ¥
Barva mgPUI <5 <5 <5 - <5
pH 5 7.9 7.9 7.9 0,5 5,8
TOC 4 mg/l <0,9 <0,9 <09 - <0,9
CHSKwmn mg/l <0,10 <0,10 <0,10 . 5
Pb ug/l <0,50 < 0,50 <0,50 A <0,50
Cd Hg/l <0,20 <0,20 <0,20 2 <0,20
Zn mg/l 0,011 0,010 0,011 0,002 < 0,010
Al mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 - < 0,020

Vysledky hodnoceni 3. vyluhu do zkuSebni vody po 72 hodinach

Paralelni vyluhy i

Parametr || Jednotia I es8i01.A 1y2993m1-|3 Kizp® | NSO g9
Barva mgPt/l <5 <5 <5 - <5
Chut TEN D 1 1 1 - 1
Pach TON? 1 1 1 i 1
pH : 7.8 7.8 7.8 0,5 5,8
TOC mg/| <0,9 <0,9 <0,9 . <0,9
CHSKwmn ® mg/! <0,10 <0,10 <0,10 g -
Pb g/l < 0,50 <0,50 < 0,50 . <0,50
Cd ugll <0,20 <0,20 <0,20 : <0,20
Zn mg/| < 0,010 <0,010 | <0,010 . <0,010
Al mg/! < 0,020 < 0,020 < 0,020 : <0,020 |
Vinylchlorid Hg/! < 0,054 <0,054 | <0,054 2 < 0,054

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.

1.
2,

3.

Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technol g(rb ,_“”4'

piislusnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal3l poZadavky narodnich nebo EU I f! tivij " R

postupy a dokumenty nezbytné k posouzen/ shody s témito piedpisy
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ATEST
€. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaceni na vyrobku ,,.STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Vysledky hodnoceni 3. vyluhu do zku$ebni vody po 72 hodinach -

pokracovani
Parametr | Jednotka [ ;;?;:{Zlm ?;::;’01_3 ) Nep;.s)tota Ko ¥
Latka €. 19 mg/l <1 <1 <1 : <1
Latka & 2 © mg/l <1 <1 <1 4 ETI
Latka ¢. 39 mg/l <1 <1 <1 - <1
Latka &. 4 © mg/l L7 <7 <7 - <7
Latka ¢. 59 mg/l <02 <02 <0,2 - <0,2

Poznamky k tabulkam:

) Krzn je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadiena jako aritmeticky prlmér
dvojice vzorkil paralelnich vyluh(i, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Kon), u parametru
chut, pach, pH a TOC se vysledky slepého stanoveni neodecitaji

2 rozéitena nejistota méfeni pro koeficient roziifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

3 K on je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin ve slepém stanoveni, vyjadiena jako
aritmeticky primér dvojice vzorkl paralelnich vyluhli

4 TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

5 CHSKwmn = chemicka spotieba kysliku manganistanem

8 |atky omezené specifickymi migraénimi limity dle informaci v dokumentaci — tyto informace byly
piedlozeny jako dlvérné za Ucelem identifikace latek

) TFN (Threshold Flavour Number) — prahové &islo chuti
TON (Threshold Odour Number) — prahové &islo pachu

8 prlimér a nejistota nejsou uvedeny, protoze jeden z vysledkd je pod detekénim limitem metody

symbolem ,<” je oznacen detekéni limit metody

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Afest zistava v plalnosti pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidll a norem nebo
pfislusnych predpisd, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezhytné k posouzeni shody s témito pledpisy
Strana 5 (celkem 12)



Podminky pouZiti Alestu a souvissjici informace:
. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2,

3.

ITC

ATEST
€. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaéeni na vyrobku ,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Souhrnné vysledky hodnoceni 1. — 3. vyluhu do zkuSebni vody (23£2) °C

Parametr Jednotka Krz1 1 Kra2 M Krzs 1 BIE
Barva mgPl <5 ] <5 <5

Chut TEN 9 I i 1

Pach TON 9 - - 1

pH i 7.9 7.9 7.8

TOC 2 mg/| <0,9 <0,9 <0,9
CHSKun @ mg/l - 6) <0,10 <0,10

Pb Mg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50

Cd Mg/l < 0,20 <0,20 < 0,20

Zn mg/l 0,017 0,011 < 0,010

Al mg/! < 0,020 < 0,020 <0020 |
Vinylchlorid ug/l ; - < 0,054 W
Latka & 14 mg/l ; i TR
Latka & 2 4 mg/! - : 41 97
Latka &. 34 mg/l - - <1

Latka €. 4 4 mg/l L 1 27 | L]
Latka &. 54 mg/l ! . <0,2

Latka &. 6 9 mg/l ’ - <107

Poznamky k tabulce:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Kz2n je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadrena jako aritmeticky pramér
dvojice vzork{ paralelnich vyluhtl, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Kon), U parametru
chut, pach, pH a TOC se vysledky slepého stanoveni neodegitaji, symbolem ,<” je oznacen
detek&ni limit metody

TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

CHSKwmn = chemicka spotieba kysliku manganistanem

latky omezené specifickymi migraénimi limity dle informaci v dokumentaci — tyto informace byly
predloZeny jako divémé za Ucelem identifikace latek

TFN (Threshold Flavour Number) = prahové &islo chuti

TON (Threshold Odour Number) = prahové &islo pachu

primér neni uveden, protoze jeden z vysledkd je pod detekénim limitem metody
hodnota specifické migrace stanovena vypoétem z hodnot celkové migrace

Alest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych mafekia/d c2

prisludnych predpistl, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.

Pokud se na vyrobek vztahuji daldf poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pledpisd, YA

postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
2

3.

®

ITC

ATEST
€. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaceni na vyrobku ,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Vysledky zkousek celkové migrace

i Vysledek méieni " i &
)

Simulant Jednotka Jednotlivé vysledky Pramer Nejistota

destilovana voda mg/dm? 0,7: 06 0,7 0,2

Poznamky k tabulce:

1) vysledek je vyjadien v mg/dm?

2) rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdé&podobnosti pokryti asi 95%

Vypoétené hodnoty migrac¢niho &isla pro 3. vyluh, zkusebni voda (23%2) °C

Migr:&:r:;ii:tl? BES Jednotka Maz4 , 3. vyluh
TOC mg.dm2.d-1 <0,03
CHSKwn mg.dm-2.d-! < 0,0034
Pb pg.dm=2.d- < 0,017
Cd pg.dm=.d- < 0,0067
Zn mg.dm2d' <0,00034
Al mg.dm2.d-" <0.00067
Vinylchlorid Hg.dm2.d-1 <0,0018
Latka €. 1 mg.dm?.d"1 < 0,034
Latka &. 2 mg.dm-2.d-1 <0,034
Latka €. 3 mg.dm2.d-! < 0,034
Latka €. 4 mg.dm2.d-! < 0,24
Latka €. 5 mg.dm2.d-! < 0,0067
Latka &. 6 mg.dm’z.dj1 b | < 0,34

Poznamky k tabulce:
Mz4n = migracni &islo pro migrovanou latku ve 3. vyluhu vmg migrované latky, resp. Mg
migrované latky vztazenych na decimetr étvereéni za 24 hodin, symbolem ,<" je oznagen
detekéni limit metody

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému. Ay
Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni fechnologie, pouZitych materialg ya/ nofé
prislusnych predpistl, av8ak nejdéle do data platnosti Atestu. ”
Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pledpisd, A
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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ITC

ATEST
&. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaceni na vyrobku ,,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Vypoétené hodnoty modifikované koncentrace pro 3. vyluh, zku$ebni voda (232) °C

Parametr Jednotka Kra:a " Crz32 Limit ¥
Barva mgPY/! <5 s max. 20
Chut | TEN 7 1 3 pfijatelna (max. 2)
Pach TON T 1 = max. 2
pH - 7,8 T 2
TOCH mg/| - < 0,47 max. 1,0
CHSKwn® mg!/l " < 0,06 max. 0,90
Pb ug/l - < 0,27 max. 1,0
Cd pa/l - | < 0,11 max. 0,50
Zn mg/! - < 0,006 max. 0,30 ®
Al mg/| - < 0,011 max. 0,020
Vinylchlorid Mg/l - <0,03 max. 0,50
Latka &. 19 mg/| - <0,6 | max. 99
Latka &. 2 © mg/l - <0,6 max. 99
Latka ¢. 39 mg/l ' <0,6 max. 6 9
Latka &.4 9 mg/l - <4,0 max. 18 9
Latka &. 59 mg/| - <0,2 max. 6 9
E{ka ¢.69 mg/| - <6,0 max. 60 9

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku ndmi zkouSenemu.
2. Afest zustava v platnosti pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych mat
piislusnych predpistl, avak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$l poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisd,
postupy a dokumenty nezbytné k posouzen/ shody s témito piedpisy
Strana 8 (celkem 12)
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ATEST
&. 472112998-01

Vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U, oznaéeni na vyrobku ,STUDNY* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, 03.02.2020/12:29, modré barvy

Poznamky k tabulce:

1) Kzzn je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadiena jako aritmeticky pramér dvojice
vzorkdl paralelnich vyluht, symbolem ,<" je oznagen detekéni limit metody

2 C7a je modifikovana koncentrace migrované latky ve 3. vyluhu v mg/l pro konverzni faktor F =
5,13, geometricky faktor Fg = 3,42 a operacni faktor Fo =1,5;

3 10% hygienického limitu pro pitnou vodu podle Vyhlasky MZ ¢&. 252/2004 Sb., piiloha ¢. 1,
v piipadé TOC se jednd o 20% hygienického limitu, v pfipadé CHSKwn se jedna o 30%
hygienického limitu, v pfipadé organoleptickych vlastnosti a vinylchloridu se jedna o hygienicky
limit,
limit se vztahuje ke koncentraci sledované latky za dobu 72 hodin ve tietim vyluhu K23

4 TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

5 CHSKwmn = chemicka spotieba kysliku manganistanem

8) |atky omezené specifickymi migraénimi limity dle informaci v dokumentaci — tyto informace byly
predloZeny jako diivérné za tcelem identifikace latek

7} TFN (Threshold Flavour Number) = prahoveé &islo chuti
TON (Threshold Odour Number) = prahove &islo pachu

8 10 % hygienického limitu podle Vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb., § 3, odst. 6,
limit se vztahuje ke koncentraci sledované latky za dobu 72 hodin ve tfetim vyluhu Krz2:3

9 specificky migraéni limit (SML) dle Nafizeni komise (EU) €. 10/2011 v platném znéni

Stanoveni obsahu vinylchloridu ve hmoté

S = = == == =

Slouéenina Jednotka Vy:s.vled'e 1%( Nejistota Limit 2
méfeni !
vinylchlorid 3)
(CAS & 75-01-4, PMIRef. & 26050) MY/Ke* | <022 | - | max10 |

Poznamky k tabulce:

1) symbolem ,<“ je oznagen detekcni limit metody

2 |imitni hodnota podle Vyhlagky MZ CR &. 38/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpisti a dle Nafizeni
komise (EU) &. 10/2011, 1 mg/kg v konenem vyrobku

3)  vyjadieno v mg zkoudené latky/kg hmotnosti vzorku

Podminky pouZiti Atestu a souvisejicl informace:

1.
2.

3

Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
Afest ziistavé v platnosti pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiall a norem nebo
piislugnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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® INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

A |
B I &
B I B = tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

S| Z Zkusebni laboratoi D2

ATEST €. 472112998-01
Popis a identifikace vzorki:
Tabulka I: Popis a identifikace vzorki

Evidencni éislo

ITC Oznaéeni vzorku zakaznikem Popis piedloZzeného vzorku
Trubka z nemékéeného PVC-U,
oznaceni na vyrobku ,STUDNY" — (fez plastové trubk
472112998/01 obchodni nazev PRAMOSAT, 125x4,0, mpo Arbnne y
03.02.2020/12:29, y
modre barvy

Soucasné se vzorkem dodal zakaznik nasledujici dokumenty:

— Prohlageni o shodé& k produktu PVC-Extolen Blau RAL 5012, Item-No 10-06904, s Nafizenim (EU) €.
10/2011 ve znéni pozdéjsich predpisl, Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 a
Resoluci AP(89), vydané spoleénosti GRAFE Némecko, datované 03/02/2020. Soué&asti prohlaseni je
informace, Ze produkt obsahuje 3 latky omezené specifickymi migraénimi limity, v dal$im textu jsou latky
oznacené ¢. 1,2 a6.

— Prohlageni o shodé k produktu INOVYN™ PVC 267RC, s Naiizenim (EU) €. 10/2011 ve znéni pozdéjsich
piedpistt a Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004, vydané spole¢nosti INOVYN
Manufacturing Belgium S.A., datované 16/04/2019. Soucasti prohlaseni je informace, Ze produkt
obsahuje 2 latky omezené specifickymi migraénimi limity, v dalsim textu jsou latky oznacene €. 3 a 4.

— Prohlageni o shodé& k produktu NAFTOSAFE T RX 1520, s Nafizenim (EU) & 10/2011 ve znéni
pozdégjsich predpisl, vydané spole¢nosti CHEMSON POLYMER-ADDITIVES AG Rakousko, datované
05/02/2020. Soucasti prohlaeni je informace, Ze produkt obsahuje latku omezenou specifickym
migraénim limitem, v dal&im textu je latka oznacena €. 5.

— Prohlageni o shodé k produktu Hydrocarb 95T-OG, s Nafizenim (EU) ¢. 10/2011 ve znéni pozdéjsich
predpis(, vydané spole¢nosti Omya Sp. Z o.0. Polsko, datované 06/02/2020. Souéasti prohlaseni nejsou
informace ohledné vyskytu latek omezenych specifickymi migraénimi limity.

PredloZzené dokumenty jsou ulozeny v archivu ITC.

Zpusob odbéru vzorkii:
Zkouseny vzorek byl odebran a do laboratofe dodan zakaznikem. Laboratof neni odpovédna za zplsob
odbéru vzorku.

Zadani:

Zakaznik pozadoval posouzeni vybranych hygienickych viastnosti vzorku dle pozadavk( Vyhlasky MZ CR &.
409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na tpravu
vody v souladu se Zakonem 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zékond, ve znéni pozdé&jsich predpis.

Pro zkou$eni byly zvoleny relevantni parametry pro dany material die Vyhlasky MZd CR &. 409/2005 Sb.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Afest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Alest ztistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlt a norem nebo pfisludnych predpist,
avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Atest nenahrazuje dokumenty potiebné pro posouzeni shody podle zakona 22/1997 Sbh. a navazujicich pfedpist.
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ATEST ¢. 472112998-01

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnoceni splnéni pozadavkii dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi €. 409/2005 Sbh. o hygienickych

pozZadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody kladenym na
vyrobky uréené k trvalému styku s pitnou vodou je nasledujici:

V predlozeném vzorku byl zkou$en obsah vybranych toxickych prvkii metodou rentgenové
fluorescencni spektrometrie. Obsahy vSech kovll se nachazely pod mezi detekce pouZité metody,
kromé zinku, obsah kterého byl dale stanoven ve vyluzich — viz tabulka na str. 2 tohoto atestu.

Dle § 10 vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. Ize pro vyrobu plastl a vyrobkd z plastu uréenych pro styk
s vodou pouzit pouze monomery a jiné vychozi latky a aditiva uvedené v seznamu monomer( a jinych
vychozich latek Vyhlasky MZ ¢. 38/2001 Sb., pfilohy €. 3 a Nafizeni Komise &. 10/2011.

Velikost migrace jednotlivych slozek z materialtl a vyrobkil z plastii nesmi prekrocit specifické migracni
limity (SML) nebo jind omezeni uvedena v seznamu latek.

Zakaznik predlozil nelplnou dokumentaci k testovanému produktu, potvrzujici shodu vstupnich
materiall vzorku stimto pozadavkem, véetné informaci o obsahu latek, které jsou omezeny
specifickymi migracnimi limity (SML) — viz bod Popis a identifikace vzorkd na str. 10 tohoto atestu.

U predlozeného vzorku byla provedena identifikace nizkomolekularnich latek metodou TD-GC-MS.
Latky identifikované za podminek této metody jsou uvedeny v tabulce na strané 3 tohoto atestu.
Testovany vyrobek obsahuje 6 latek omezenych SML dle dokumentace a dle identifikace metodou TD-
GC-MS - vysledky zkousek specifickych migraci téchto latek ve 3. vyluhu, jsou uvedeny v tabulkach na
stranach 5 a 6 tohoto atestu.

Piedlozené vzorky jsou uréeny k pfimému trvalému styku s pitnou vodou.

Vyrobek uréeny k piimému trvalému styku s pitnou vodou musi dle § 3 odst. 2 vyhlasky MZ & 409/2005
Sh. spliiovat limity vyluhovych zkousek, pficemz vyluhovym testem zjistény podil na znecisténi vody
nesmi pfesahnout u tohoto typu vyrobkil 10% hygienického limitu sledovaného ukazatele v pitné vodé
danym Vyhlagkou Ministerstva zdravotnictvi €. 262/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpislt. U parametr
TOC (celkovy organicky uhlik) nesmi podil pfesahnout 20 % hygienického limitu, u parametru CHSKwn
nesmi podil pfesahnout 30 % hygienického limitu a senzorické parametry a vinylchlorid nesmi
pfesahnout hygienicky limit.

V ramei vyluhové zkousky byly z pfedloZzenych vzork(l pfipraveny tfi po sobé nasledujici 72 hodinove
vyluhy do demineralizované vody za podminek uvedenych v Pfiloze ¢. 1 Vyhlasky MZ €. 409/2005 Sb.
Vysledky zkoudek vztahujici se k vyluhovym zkouskam jsou uvedeny v tabulkach na stranach 3 - 6
tohoto atestu.

V tabulce na str. 8 jsou uvedené vypoétené hodnoty modifikované koncentrace pro 3. vyluh do zkugebni
vody 23°C pro trubku o priméru 125x4,0 mm, ziskané za pouZiti konverzniho faktoru F = 5,13,
geometrického faktoru Fq = 3,42 a opera¢niho faktoru Fo = 1,5.

Vysledné hodnoty vypoétenych modifikovanych koncentraci sledovanych ukazatelii ve tifetim vyluhu

vvhovuji pozadavkiim § 3 odst. 2 vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. kladenym na vyrobky pfichazejici do

pfimého trvalého kontaktu s pithou vodou.

Hodnocené vzorky neovliviiuji organoleptické viastnosti pitné vody.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

1
2.

3.

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nadmi zkouSenému.
Atest ziistdva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlt a norem nebo pfisludnych predpist,
av$alk nejdéle do data platnosti Atestu.
Atest nenahrazuje dokumenty potfebné pro posouzeni shody podle zékona 22/1997 Sh. a navazujicich pfedpist.
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trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laboratoi D2

ATEST €. 472112998-01

Odborna stanoviska a interpretace provedli:
MUDr. Beata Frydrychova, dne 10. 3. 2020.

Zavér:
Srovnani zjigténych hodnot viastnosti vzorkd s limity Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb.
a vyhodnoceni konformity vzork( s timto pifedpisem je uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratofe analytické chemie a mikrobiologie

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace.
. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkoudenému.
2. Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZilych materiél a norem nebo pfisludnych pfedpisd,
av$alk nejdéle do dala platnosti Atestu.
3. Atest nenahrazuje dokumenty potfebné pro posouzeni shody podle zékona 22/1997 Sh. a navazujicich pfedpist.
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